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ATA DE JULGAMENTO 
PROCESSO DE EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS ELETRÔNICA DE Nº. 05/2023 
Convênio nº 959430/2024 – MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
 

A equipe da Comissão Permanente de Licitação, reuniu-se no dia 20/02/2025, para 

análise das propostas enviadas referente ao processo de edital cotação eletrônica de nº. 

01/2025, que contemplam 2 (dois) lotes/itens para a Aquisições de Equipamentos 

Permanentes. Em atendimento para atender as necessidades emergências da Santa 

Casa de Misericórdia de Guaçuí, localizado na cidade de Guaçuí/ES. Presentes: 

Pregoeiro da Instituição o Sra. Graziele Gouvêa Rodrigues e sua equipe de apoio.  

Abaixo, mapa de propostas recebidas: 

 

 

Lote Fornecedor Equipamento Quant.  Valor Unit.  Valor Total 
 Valor Total - 

Aprovado TR 
Marca / Modelo STATUS

Manancial Produtos Médicos ME  R$   34.900,00  R$    34.900,00 Medlight desclassificado

Oqtis Indústria de Equipamentos 

Hospitalares Ltda
 R$   48.700,00  R$    48.700,00 Oqtis / Sirius S2 Vencedor

MedShop Comércio de Produtos Médicos 

Ltda
 R$   49.000,00  R$    49.000,00 

Mindray / Hyled 

600/600

Mendel Industria e Comércio de Equip. 

Médicos Hospitalares Ltda
 R$   23.500,00  R$    23.500,00 Mendel desclassificado

Proença Comercial Ltda  R$   38.200,00  R$    38.200,00 Mendel/3Lev desclassificado

Barrfab Ind Com Impostação e 

Exportação de Equip. Hosp. Ltda
 R$   60.000,00  R$    60.000,00 Barrfab/BFH2

KSS Comércio e Industria de 

Equipamentos Médico Ltda
 R$   62.500,00  R$    62.500,00 

KSS / Skyled 

120+120

Maxima Dental Imp Exp Comércio de 

Prod. Odontológicos Ltda
 R$   26.998,98  R$    26.998,98 Medlight / FT Apollo desclassificado

Qualimage Comércio Serviços e 

Representações Ltda
 R$ 300.000,00  R$  300.000,00 Fujifilm Vencedor

Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda  R$ 345.520,00  R$  345.520,00 Fujifilm 

Manancial Produtos Médicos ME  R$ 300.000,00  R$  300.000,00 Argus/SVE-100 desclassificado

New Life Comércio de Equip. Médicos 

Hospitalares Ltda
 R$ 279.248,00  R$  279.248,00 SompScape desclassificado

MAPA DE APURAÇÃO DAS PROPOSTAS RECEBIDAS - COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS ELETRÔNICA  Nº. 01/2025

 R$    64.948,00 Foco Cirúrgico de Teto 11

Sistema de Vídeo 

Endoscopia Flexível
1  R$  300.052,00 2

 
 
 

Lote 1: Foco Cirúrgico de Teto: 
 
Foram recebidas 8 (oito) propostas. Para tanto, a empresa vencedora por ofertar o menor 

valor, foi a Oqtis Indústria de Equipamentos Hospitalares Ltda, portadora do CNPJ sob nº. 

47.806.382/0001-09, no valor total de R$ 48.700,00 (Quarenta e oito mil, setecentos 

reais), o valor se encontra abaixo do termo de referência aprovado pelo Ministério da 

Saúde e as especificações técnicas foram aprovadas atendendo por completo o descritivo 

descrito no termo de referência, e as documentações atenderam ao que solicita no edital.  

Portanto está adjudicado. 
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Empresas desclassificadas: 

 

Manancial Produtos Médicos ME: 

Marca/Modelo: Medlight 

Edital solicita: 

Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; 

Manual ANVISA: 

Diâmetro do campo luminoso: 113mm 

 

Edital solicita: 

7.7 Apresentar registro do CREA/ES, da empresa e do engenheiro responsável pela 

assistência técnica. 

Não apresentou. 

 

Edital solicita: 

Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e 

autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de 

painel eletrônico 

 

Manual ANVISA: 

O produto ofertado pela empresa não possui ajuste de diâmetro de campo, sendo 

ele um valor fixo. 

 

Edital Solicita: 

Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa 

disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de 

fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula. 

 

Manual ANVISA: 
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O sistema não possui teclado de membrana, somente uma tela Touchscreen, o que 

torna o produto inoperante em caso de quebra da mesma, sendo um sistema mais 

frágil e tornando a manutenção mais onerosa. 

 

Mendel Industria e Comércio de Equip. Médicos Hospitalares Ltda: 

Marca/Modelo: Mendel 

O Edital Solicita: 

 

Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a 

mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o 

foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades) 

Conforme o modelo de braço ofertado, o sistema deles permite chegar a uma 

medida acima do especificado no edital, conforme manual ANVISA, a imagem é 

clara, mostrando o seguinte: 

 

 

 

Considerando um pé direito normal, de 3,00 metros por exemplo, descontando a 

medida de 730 mm do conjunto, e mais a angulação que chegará em 900 mm (sendo 
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que a cúpula não está perpendicular, conforme solicita), a medida do conjunto todo 

articulado para baixo ficaria em 1630 mm, o que em um pé direito de 3,00 metros, a 

cúpula chegaria somente a 1,37 metros, não atendendo o requisito do edital de 

chegar a pelo menos a 1 metro do piso com a cúpula perpendicular. 

Além disso, temos também o seguinte: 

 

Edital Solicita: “Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz 

branca fria LED” 

O sistema de iluminação deles utiliza leds verdes, e não brancos para emissão de luz em 
modo ENDO: 
 
 
Proença Comercial Ltda: 

Cotou o mesmo modelo, da empresa Mendel. 

 

Maxima Dental Imp Exp Comércio de Prod. Odontológicos Ltda: 

Cotou o mesmo modelo, da empresa Manancial. 

 

 

Lote 2: Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível: 
 
Foram recebidas 4 (quatro) propostas. Para tanto, a empresa vencedora por ofertar o 

menor valor, foi a Qualimage Comércio Serviços e Representações Ltda, portadora do 

CNPJ sob nº. 31.950.325/0001-69, no valor total de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), 

o valor se encontra abaixo do termo de referência aprovado pelo Ministério da Saúde e as 

especificações técnicas foram aprovadas atendendo por completo o descritivo descrito no 

termo de referência, e as documentações atenderam ao que solicita no edital. Portanto 

está adjudicado. 

A empresa desclassificada: 

Manancial Medical Ltda – Por não atender 7.0. CRITÉRIO DE JULGAMENTO, do edital. 

77.5 Apresentar declaração de Assistência Técnica no Estado do Espírito Santo, informando 

através de comprovante da fabricante que a empresa presta assistência técnica no Estado do 

Espírito Santo. 
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7.7 Apresentar registro do CREA/ES, da empresa e do engenheiro responsável pela assistência 

técnica. 

 

New Life Comércio de Equip. Médicos Hospitalares Ltda: 

Edital solicita: 

7.5 Apresentar declaração de Assistência Técnica no Estado do Espírito Santo, informando 

através de comprovante da fabricante que a empresa presta assistência técnica no Estado do 

Espírito Santo. 

Não apresentou. 

 

Pregoeiro declarou encerrado a sessão, lavrando a presente Ata que, lida e achada 

conforme, vai assinada por Ele, Equipe de Apoio e pelas Assessorias Técnicas. 

Adjudicamos os lotes/Itens mencionados acima na presente data. Processo segue para 

Homologação. 

 

Guaçuí, ES, 20 de fevereiro de 2025. 

 

 

 

    

 Pregoeira – Oficial SCMG  

 

   


